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Abb. 2.: Längsschnitt durch den inneren Teil des unteren Bereichs des Mundstücks von Foster Dosieraerosol mit (links) und ohne 
Zählwerk (rechts). Die Austrittsöffnung für das Aerosol befindet sich rückseitig. Durch Einführung des Zählwerks wurden sowohl der 
Ventilschaft (zur Aufnahme des Ventilstiftes des Druckbehälters) als auch die Kammer verlängert, sowie die Düse nach unten 
verlagert. Links oben: Übersichtsgrafik eines Dosieraerosols mit Druckpatrone und Mundstück. Die rote Ellipse markiert den Bereich, 
in dem die Längsschnitte angefertigt wurden  
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